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Package Contents

- Control unit/Motor unit - Silicone breast shield
- USB cable/Adapter - Teat

- Tube - Protective bottle cap
- Breast pump - Instruction Manual

- Protective cap

Product Description

1. Protective cap 7.Valve

2. Silicon breast shield 8.150 ml bottle

3. Suction cup 9.Teat

4. Silicon diaphragm 10. Motor unit

5. Screw-on top 11. Power adapter
6.Tube

Controls

a. Stimulation

b. Massage

c. Battery status

d. Suction level controls

A

N e
e.Timer ¢
f. Suction b

9. ON/OFF .

h. Mode selection
i. Increase suction
j. Decrease suction

Information for the User

1. Always consult your doctor about using the breast pump.

2. Be especially careful when dismantling and storing the breast pump. Loss of
individual parts prevents the device from functioning.

3. Keep the device away from children and minors.

4. Do not express milk if you feel pain, in order to prevent injury to the breasts.

5. Do not continue with use for more than 5 minutes if no milk is expressed.

6. If the pressure level is unpleasant, remove the breast pump from the breast.

7. Before use, check that the device fits well to your breast.

8.Wash and disinfect the device before use, clean and dry again after use.

9. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents for cleaning.

10.The product is intended to be used by only one user.

Installation
*Ensure that all components are cleaned and sterilized before use.

1.Fix the valve as shown. Incorrect fitting will cause malfunction as the valve
prevents back-flow.

2. Twist the bottle onto the breast pump.

3. Attach the silicone diaphragm. Press the lower edges down into the aspirator
so that it is firmly seated.

4, Attach the motor unit’s tube to the breast shield cap. Press the cap down to
close.

5. Attach the silicone breast shield to the suction cup. Make sure it is secure. Co-
nnect the adapter to the mains and choose the suction mode.

Instructions for Use

1. Clean and sterilize all components of the breast pump before each use.

2. Make yourself comfortable and relax.

3. Place the suction cup on your breast and adjust the suction pressure to a com-
fortable level.

4. Ensure that the breast fits comfortably within the suction pad circumference.

5. After use, clean well and store away for future usage.

* In case of difficulties, ensure that all components are correctly fitted.

Suction

1. Press ON/OFF button (basic stimulation mode).

2. Press “Change mode” (stimulation/massage/suction).

3. Select stimulation intensity (9 levels).

4. Select suction intensity (9 levels).

5. Select massage intensity (9 levels).

Each press of the increase/decrease button is indicated on the display.

The default operating time is 30 minutes, after which the suction automatically
switches off.

Assingle charge of the battery (2 hours) will enable 90 minutes of suction.

Maintenance

1. Disassemble all components when washing.

2.1tis recommended to disinfect all parts of the device.

3. Carefully remove the valve from the silicone cap to avoid any damage. If the
valve is damaged, the device will not function properly.

4. Use a soft fibre cloth to prevent scratches whilst cleaning any surfaces.

5.7To sterilize we recommend the TrueLife Nutrio sterilizer.

6. Do not place in a dishwasher.

7. Do not place the motor unit in water. Wipe the display with a soft cloth.

Storage and Feeding

1.You can store breast milk in the refrigerator for up to 48 hours, it is recommen-
ded to cool the milk immediately after expressing.

2. Breast milk can also be frozen and stored for up to 3 months.

3. Breast milk should only be stored in sterilized bottles or sterilized storage con-
tainers.

4. Label the containers in the refrigerator with the date of expiration.

5. Do not refreeze defrosted milk.

6. Do not mix fresh and thawed milk.

7. Heat milk in warm water or in a bottle heater.

8. Always check the milk’s temperature before feeding.

9. Do not under any circumstances heat the milk in a microwave oven.

10. After feeding, any leftover milk should be poured away.

Manufacturer’s Responsibility

TrueLife products are covered by a manufacturing warranty. It is the responsibility
of Elemé6 s.r.o. to repair or replace any defective parts or products for a comparable
part or product at its sole discretion in the case of any warranty defects. Any other
alteration or unauthorised manipulation of the product by outside parties exce-
eds the terms of this warranty. This also takes effect if the product is damaged as
a result of defects caused by negligence or improper use. The warranty does not
cover damage resulting from standard usage, breakage or from everyday wear
and tear. Elem6 s.r.0. accepts no liability for any accidents, injuries, death, loss or
other requirements related to or arising from the use of this product. Elemé s.r.o.
is not under any circumstances liable for incidental or consequential damages
related to or resulting from the use of this product or any of its components. Full
replacement or replacement of parts and/or products may be subject to shipping,
handling or other fees.

Subject to printing errors and changes to information.

SAFETY DURING USE:

1. Carefully read the User Manual before use.

2. For effective use of this product, read the most up-to-date version of the User
Manual at: www.truelife.eu

3. Subject to printing errors and changes to information.

Power supply specification
Input voltage: 100-240 V

Input AC frequency: 50-60 Hz
Output voltage: 5V

Output current: 1 A

Output power: 5W

Average active efficiency: 52,5 %
Efficiency at low load (10 %): 33 %
No-load power consumption: 2 W

Manufacturer:
elemé6 s.r.o,, Braskovské 15,
16100 Prague 6,
Czech Republic

Verpackungsinhalt

- Bedieneinheit/Motor - Stimulierender Silikonaufsatz
- USB Kabel/Adapter - Schnuller

- Schlauch - Schutzabdeckung der Flasche
- Absaugpumpe - Bedienungsanleitung

- Schutzabdeckung des Saugnapfes

Produktbeschreibung

1. Schutzabdeckung fiir den Saugnapf 7. Klappe

2. Stimulierender Silikonaufsatz 8.150 ml Behilter
3. Saugnapf 9. Schnuller

4. Silikonhtitchen 10. Motor

5. Verschluss 11. Adapter

6. Schlauch

Bedienung

a. Stimulierung

b. Massage

c. Batteriestand

d. Einstellung der Saugkraft

A

e. Betriebszeit ?
f. Absaugen b
9. ON/OF .
h. Anderung der Betriebsart
i. Erhéhung der Saugkraft

j. Senkung der Saugkraft

Gebrauchsinformationen

1. Beraten Sie sich tber die Verwendung mit lhrem Arzt.

2.Gehen Sie beim Auseinandernehmen und Zusammenbau der Absaugpumpe
umsichtig vor. Durch den Verlust einzelner Teile kann das Gerédt nicht mehr
funktionieren.

3.Bewahren Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern und Jugend-
lichen auf.

4. Saugen Sie keine Milch ab, wenn Sie Schmerzen verspiiren, so wird eine Verlet-
zung der Brust verhindert.

5. Saugen Sie nicht langer als 5 Minuten, wenn keine Milch flieRt.

6. Nehmen Sie die Absaugpumpe von der Brust wenn Sie einen unangenehmen
Druck verspiiren.

7. Kontrollieren Sie vor der Anwendung, ob das Gerat gut an der Brust sitzt.

8. Reinigen und desinfizieren Sie das Gerat vor der Anwendung, reinigen und de-
sinfizieren Sie es auch nach der Anwendung und lagern Sie es im Trockenen.
9.Verwenden Sie keine antibakteriellen Mittel und auch keine Scheuermittel zur

Reinigung.
10. Das Gerat ist nur zum Absaugen von Muttermilch von nur einer Person bes-
timmt.

Installation

*Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten vor dem Gebrauch gereinigt und

desinfiziert wurden.

1. Schieben Sie die Klappe so ein, wie in der Abbildung dargestellt. Die Klappe
dientals Riicklaufventil, ohne diese Klappe funktioniert die Absaugpumpe nicht
richtig.

2. Befestigen Sie die Flasche durch Festziehen des Gewindes an der Absaugpum-

pe.

3. Befestigen Sie das Silikonhitchen. Driicken Sie den Rand des Hiitchens an die
Ansaugpumpe, damit dieses fest sitzt.

4.Verbinden Sie den Verschluss der Absaugpumpe und den Motor mit dem
Schlauch. Driicken Sie den Verschluss auf das Silikonhitchen.

5.Befestigen Sie den stimulierenden Silikonaufsatz an der Absaugpumpe.
Vergewissern Sie sich, dass dieser fest sitzt. Stecken Sie den Adapter in das
Stromnetz und wéhlen Sie den Absaugmodus.

Bedienungsanleitung

1.Reinigen und sterilisieren Sie alle Teile der Absaugpumpe vor jeder Verwen-
dung.

2. Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie sich.

3. Legen Sie den Saugnapf auf die Brust und stellen Sie den Absaugdruck so ein,
damit dieser angenehm ist

4.Vergewissern Sie sich, dass die Brustwarze gut umschlossen ist.

5.Reinigen Sie das Gerdt nach der Anwendung und bewahren Sie es fiir die
néchste Anwendung auf.

*Wenn Komplikationen auftreten, vergewissern Sie sich, ob alle Komponenten

richtig angeschlossen sind.

Saugwirkung

1. Driicken Sie die ON/OFF Taste (Betriebsart der Stimulation).

2. Driicken Sie die Taste ,Anderung der Betriebsart” (Stimulation/Massage/Ab-
saugen).

3. Wahlen Sie die Intensitat der Stimulation (9 Ebenen).

4. Wahlen Sie die Intensitdt der Absaugung (9 Ebenen).

5.Wabhlen Sie die Intensit4t der Massage (9 Ebenen).

Jede Erhéhung/Senkung wird auf dem Display angezeigt.

Die voreingestellte Dauer betragt 30 Minuten, danach wird die Absaugpumpe

automatisch abgeschaltet.

Mit einer Batterieladung (2 Stunden) kann die Absaugpumpe 90 Minuten Milch

absaugen.

Pflege der Absaugpumpe

1. Nehmen Sie die Absaugpumpe im Laufe der Reinigung komplett auseinander.

2. Alle Teile des Gerates sollten desinfiziert werden.

3.Ziehen Sie die Klappe vorsichtig an der Silikonschlaufe heraus, damit diese
nicht beschadigt wird. Sollte die Klappe beschadigt werden, wird das Gerat
nicht richtig funktionieren.

4.Verwenden Sie fiir die Reinigung Tiicher mit feinen Fasern, um Kratzer zu ver-
meiden.

5. Zur Sterilisierung kénnen Sie den Sterilisator TrueLife Nutrio verwenden.

6. Die Teile diirfen nicht im Geschirrspiiler gereinigt werden.

7.Tauchen Sie den Motor der Absaugpumpe nicht unter Wasser. Reinigen Sie das
Display mit einem feinen Tuch.

Lagerung und Fiitterung

1. Sie konnen die Muttermilch im KiihIschrank 48 Stunden lang lagern, nach dem
Absaugen sollte die Milch sofort gekiihlt werden.

2. Die Muttermilch kann auch eingefroren und 3 Monate gelagert werden.

3. Nur in sterilisierten Flaschen oder sterilisierten Lagerbehaltern aufbewahren.

4. Kennzeichnen Sie die Behalter mit dem Datum der Absaugung.

5. Einmal aufgetaute Milch sollte nicht mehr eingefroren werden.

6. Frische und eingefrorene Milch nicht vermischen.

7. Erwérmen Sie die Milch in warmem Wasser oder in einer Warmeflasche.

8. Kontrollieren Sie immer die Temperatur, bevor Sie die Milch lhrem Kind geben.

9. Erwérmen Sie die Milch nie in der Mikrowelle.

10. Die restliche Milch sollte immer entsorgt werden.

Verantwortung des Herstellers

Auf Truelife wird eine Garantie gegen Produktionsmangel gewahrt. Die
Gesellschaft elem6 s.r.o. verpflichtet sich bei solchen Mangeln diese auf Garantie
zu reparieren oder den schadhaften Teil oder das Produkt gegen ein neues aus-
zutauschen, dies liegt im Ermessen des Herstellers. Eine jedwede Veranderung
oder andere unberechtigte Manipulation mit dem Gerat fihrt zum Erléschen
der Garantie. Dies gilt auch fiir den Fall, wenn in Folge eines Mangels, Fahrléssi-
gkeit oder eines anderen Fehlers das Gerét verloren geht oder beschadigt wird.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Beschadigungen durch die Verwendung oder
géangige Abnutzung. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. Gbernimmt keine Haftung fiir
Unfélle, Verletzungen, Todesfélle, Verluste oder andere Forderungen jeder Art, die
sich aus der Nutzung dieses Gerétes ergeben oder damit zusammenhangen. Die
Gesellschaft elem6 s.r.o. Gbernimmt in keinem Fall die Haftung fiir zuféllige oder
sich aus der Nutzung dieses Produktes oder seiner Teile ergebenden Schaden.
Die Riickgabe oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder der Produkte kann
mit Gebiihren fiir den Transport, die Manipulation, den Austausch und/oder die
Ergénzung verbunden sein.

Druckfehler und Anderungen der Informationen vorbehalten.

SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERAT:

1. Lesen Sie aufmerksam die beigepackten Sicherheitsanweisungen.

2. Fur einen richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuelle Version der
Bedienungsanleitung, die auf der Webseite: www.truelife.eu heruntergeladen
werden kann.

3. Druckfehler und Anderungen der Informationen vorbehalten.

Netzteil spezifikationen

Netzteil spezifikationen

Eingangsspannung: 100-240 V
Eingangswechselstromfrequenz: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 5V

Ausgangsstrom: 1 A

Ausgangsleistung: 5W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 52,5 %

Effizienz bei geringer Last (10 %): 33 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 2 W

H (€ Hons T

Hersteller:

elemé6 s.r.o., Braskovska 15,
16100 Praha 6,
Tschechische Republik

Obsah baleni

- Ovladaci jednotka/Motor - Stimulacni silikonovy nastavec

- USB kabel/Adaptér - Dudlik

- Hadicka - Ochranny kryt lahve
- Odsavacka - Manual

- Ochranné krytka na pfisavku

Popis produktu

1. Ochranna krytka na pfisavku 7. Zaklopka

2. Zjemnujici silikonovy nastavec 8.150 ml lahev
3. Pfisavka 9. Dudlik

4. Silikonovy kloboucek 10. Motor

5. Uzaver 11. Adaptér

6. Hadicka

Ovladani

a. Stimulace

b. Maséz

A

c. Stav baterie
d. Nastavena troveri odsavani

e. Cas provozu fe
f. Odsavani b
9. ON/OF a

h.Zména médu
i. Zvyseni Grovné odsavani
Jj. Snizeni Grovné odsavani

Informace pro uzivatele

1. O pouziti se poradte se svym lékafem.

2. Budte obzvlast obezietni pfi rozebirani a skladani odsavacky. Ztrata jednotli-
vych ¢asti znemoziuje funkénost zafizeni.

3. Zafizeni drzte z dosahu déti a mladistvych.

4. Neodsavejte mléko citite-li bolest, predejde se tak poranéni prsu.

5. Neodsavejte déle nez 5 minut v pfipadé, Ze se vdm nedafi odsat zadné mléko.

6.V pfipadé nepiijemného tlaku odstrarite odsavacku z prsu.

7. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda vam zafizeni dobie pfiléhd k prsu.

8. Pred pouzitim zafizeni umyjte a vydezinfikujte, po pouZiti opét umyjte a skla-
dujte v suchu.

9. Nepouzivejte k ¢isténi brusné ani agresivni ¢istici prostfedky.

10. Produkt je uréeny k odsavani matefského mléka pouze jednim uzivatelem.

Instalace
*Ujistéte se, Ze pred pouzitim jsou viechny komponenty vycisténé a vydezinfiko-
vané.

1. Zasunte zaklopku, tak jak to vidite na obrazku. Zaklopka funguje jako zpétny
ventil, bez néj odsavacka nebude spravné fungovat.

2. Pfipevnéte lahev k odséavaéce utazenim zavitu.

3. Pipevnéte silikonovy kloboucek. Pritla¢te okraj klobou¢ku k odsavaéce tak, aby
byl pevné usazen.

4. Propojte hadi¢kou uzavér odsavacky s motorem. Pfitlacte uzavér nad silikonovy
kloboucek.

5. Stimula¢ni silikonovy nastavec pfipevnéte do odsavacky. Ujistéte se, ze je sprav-
né pipevnény. Pfipojte adaptér do sité a zvolte si mod odsavani.

Navod k pouziti
1. Pred kazdym pouzitim viechny ¢asti odsavacky vycistéte a sterilizujte.

2. Udélejte si pohodli a uvolnéte se.

3. Pilozte pfisavku na prs a nastavte tlak odsavani tak, aby vam to bylo pfijemné
4. Ujistéte se, ze obvod pfisavky lemuje dvorec prsu.

5. Po poutziti zafizeni umyjte a uskladnéte pro dal3i pouzivani.

*V pfipadé komplikaci zkontrolujte, zda jsou viechny komponenty spravné
zapojené.

Odsavéni

1. Stlacte ON/OFF tlacitko (zakladni mod stimulace).

2. Stlacte tlacitko,Zména modu” (stimulace/masaz/odsavani).

3. Zvolte si intenzitu stimulace (9 drovni).

4, Zvolte si intenzitu odsavani (9 drovni).

5. Zvolte si intenzitu masaze (9 drovni).

KaZzdé stlaceni tlacitka zvysit/sniZit se zobrazi na displeji.

Prednastaveny ¢as provozu je 30 minut, po kterych se odsavacka automaticky
vypne.

Na jedno nabiti (2 hodiny) vydrzi odsavacka 90 minut odsavani.

Udrzba odsavacky

1. Odsévacku pfi umyvani zcela rozeberte.

2.V3echny ¢asti zafizeni se doporucuje dezinfikovat.

3. Zaklopku opatrné vytahnéte za silikonové ousko, aby se neposkodila. Pokud by
se zaklopka poskodila, zafizeni nebude spravné fungovat.

4. K ¢isténi pouzivejte utérky s jemnymi vlakny, aby se pfedeslo poskrabani.

5. Ke sterilizaci miizete pouzit sterilizdtor TrueLife Nutrio.

6. K myti nepouzivejte mycku na nadobi.

7. Motor odsavacky neponofujte pod vodu. Displej otfete jemnou utérkou.

Skladovani a krmeni

1. Matefské mléko muzete skladovat v chladni¢ce po dobu 48 hodin, po odsati se
doporu¢uje mléko ihned zchladit.

2. Mateiské mléko je mozné také zamrazit a skladovat po dobu 3 mésic.

3. Skladujte pouze ve sterilizovanych lahvich nebo sterilizovanych tloznych na-
dobach.

4. Oznacte si nadoby v chladnicce datem odsati.

5. Jednou rozmrazené mléko jiz nezmrazuijte.

6. Nemichejte cerstvé a rozmrazené mléko.

7. MIéko ohfivejte v teplé vodé nebo v ohfivaci lahvi.

8. Pfed krmenim vzdy zkontrolujte teplotu.

9.V zadném piipadé neohfivejte mléko v mikrovinné troubé.

10. MIéko, které po krmeni zbude vzdy vylijte.

Odpovédnost vyrobce

Na vyrobky TrueLife se vztahuje zaruka na vyrobni vady. Povinnosti spolecnosti
elemé6 s.r.o. je v piipadé takovychto vad ze zaruky je opravit nebo vyménit vadnou
cast nebo vyrobek za porovnatelnou ¢ast nebo vyrobek dle vlastniho uvazeni. Ja-
kakoliv zména nebo jind neopravnéna manipulace s vyrobkem znamena prekro-
&eni rozsahu této zaruky. To i v pfipadg, ze v dlsledku vady, nedbalosti nebo jiné
chyby na vyrobku dojde k jeho ztraté nebo poskozeni. Zaruka se nevztahuje na
poskozeni vyplyvajici z pouzivani, rozbiti nebo bézného opotiebeni. Spole¢nost
elemé6 s.r.o. nepiebird Zadnou odpovédnost za jakékoliv nehody, zranéni, smrt,
ztratu nebo jiné pozadavky souvisejici nebo vyplyvajici z pouzivani tohoto vyrob-
ku. Spole¢nost elemé s.r.o. v zddném pfipadé nenese odpovédnost za ndhodné

nebo nasledné skody souvisejici nebo vyplyvajici z pouzivani tohoto vyrobku
nebo nékteré zjeho soucasti. Vraceni nebo vyména nahradnich dilG a/nebo vyrob-
ki mtze podléhat poplatkiim za dopravu, manipulaci, vyménu a/nebo doplnéni.
Tiskové chyby a zmény informaci vyhrazeny.

BEZPECNOST PRI PRACI SE ZARIZENIM:

1. Pozorné si piectéte pfipojené bezpecnostni pokyny.

2. Pro spravné zachazeni s produktem si prectéte nejaktudlnéjsi verzi manudélu,
ktera je dostupna ke staZeni na strance: www.truelife.eu.

3.Tiskové chyby a zmény informaci vyhrazeny.

Specifikace napajeciho adaptéru

Vstupni napéti: 100-240 V

Vstupni frekvence: 50-60 Hz

Vystupni napéti: 5V

Vystupni proud: 1 A

Vystupni vykon: 5W

innost v aktivnim rezimu: 52,5 %
Ucinnost pii malém zatizeni (10 %): 33 %
Spotieba energie ve stavu bez ztéze: 2W

H (€ Hous

Vyrobce:

elemé6 s.r.o., Braskovska 15,
16100 Praha 6,

Ceska republika

SK - NAVOD NA POUZIVANIE

Obsah balenia

- Ovladacia jednotka/Motor - Zjemnujci silikénovy nadstavec
- USB kébel/Adaptér - Cumlik

- Hadi¢ka - Ochranny kryt flasky

- Odsavacka - Manual

- Ochranna krytka na prisavku

Popis produktu

1. Ochranna krytka na prisavku 7. Zaklopka

2. Zjemnujuci silikénovy nadstavec 8. 150 ml flaska

3. Prisavka 9. Cumlik

4. Silikénovy klobucik 10. Motor

5. Uzaver 11. Adaptér

6. Hadicka

Ovladanie

a. Stimulovanie g

b. Masaz ette .
c. Stav batérie

d. Odsévanie

e. Nastavend Uroven satia
f. Cas prevadzky
g. ON/OF
h.Zmena médu
i. Zvysenie Urovne satia
j Znizenie Urovne satia

po

Informaécie pre uzivatelov

1. O pouzivani sa poradte so svojim lekdrom.

2. Budte obzvlast obozretny pri rozkladani a skladani odsévacky. Strata jednotli-
vych asti znemoznuje funkénost zariadenia.

3. Zariadenie drzte z dosahu deti a mladistvych.

4. Neodsévaijte mlieko cez bolest aby ste predisli poraneniu prsnika.

5. Neodsavajte dlhsie ako 5 minut v pripade, ze sa vam nedari odsat Ziadne mlieko.

6.V pripade neprijemného tlaku zlozte odsavacku z prsnika.

7. Pred pouzitim skontrolujte, ¢&i vdm zariadenie sedi na prsniku.

8. Pred pouzitim zariadenie umyte a vydezinfikujte, umyte po pouZiti a skladujte
v suchu.

9. Nepouzivajte k ¢isteniu brusné ani agresivne €istiace prostriedky.

10. Produkt je urceny len k odsavaniu materského mlieka jedinou osobou.

Instalécia

*Uistite sa, Ze pred pouzitim si vietky komponenty vycistené a vydezinfikované.

1. Zasuiite zaklopku, tak ako to vidite na obrazku. Zaklopka funguje ako spatny
ventil, bez nej odsavacka nebude fungovat spravne.

2. Pripevnite flasu k odsavacke utiahnutim zavitu.

3. Pripevnite silikonovy klobucik. Pritlacte okraj klobucika k odsavacke tak, aby
ste zaistili stabilnost.

4. Prepojte hadickou uzéver odsavacky a motor. Pritlacte uzaver nad silikdnovy
klobucik.

5. Zjemnujuci silikénovy nadstavec pripevnite do odsavacky. Uistite sa, Ze je pri-
pevneny spravne. Pripojte adaptér do siete a zvolte si méd odsavania.

Navod na pouzivanie

1. Pred kazdym pouzitim vietky asti odsavacky vycistite a sterilizujte.

2. Urobte si pohodlie a uvolnite sa.

3. Prilozte prisavku na prsnik a nastavte tlak odsavania podla vami zvolenej pri-
jemnosti.

4. Uistite sa, ze obvod prisavky lemuje prsnik.

5. Po pouziti zariadenie umyte a uskladnite pre dal3ie pouzivanie.

*V pripade komplikacii skontrolujte, ¢i s vietky komponenty spravne zapojené.

Odsavanie

1. Stlacte ON/OFF tlacidlo (zakladny mod stimulécie).

2. Stlacte tlacidlo ,Zmena médu” ( stimuldcia/maséz/odsévanie).

3.Zvolte si intenzitu stimulacie (9 Grovni).

4. Zvolte si intenzitu odsavania (9 trovni).

5.Zvolte si intenzitu maséze (9 Grovni).

Kazdé stlacenie tlacidla zvysit/znizit zobrazi na displeji.

Prednastaveny cas prevadzky je 30 mindt, po ktorych sa odsavacka automaticky
vypne.

Na jedno nabitie (2 hodiny) vydrzi odséavacka 90minut odséavania.

Udrzba odsavacky

1. Odsavacku pri umyvani tplne rozoberte.

2. V3etky ¢asti zariadenia sa odporuca dezinfikovat.

3. Zaklopku opatrne vytiahnite za silikénové usko aby sa neposkodila. Pokial sa
zéklopka poskodi, zariadenie nebude fungovat spravne.

4. K ¢istenie pouzivajte utierky s jemnymi vldknami, aby sa predislo poskriabaniu.

5. K sterilizacii mozete pouzit sterilizator TrueLife Nutrio.

6. Nepouzivajte umyvacku riadu.

7.Motor odsavacky neponarajte pod vodu. Displej otrite utierkou z jemnych
vlakien.

Skladovanie a kimenie

1. Materské mlieko mozete skladovat v chladni¢ku po dobu 48 hodin, odportca sa
odsaté mlieko ihned po odsati schladit.

2. Materské mlieko je mozné aj zamrazit a skladovat po dobu 3 mesiacov.

3. Skladujte len v sterilizovanych flaskach alebo sterilizovanych uloznych nadob.

4. Oznacte si nadoby v chladni¢ke datumom odsatia.

5. Raz rozmrazené mlieko uz nezmrazujte.

6. Nemie3ajte cerstvé a rozmrazené mlieko.



7. Mlieko ohrievanie v teplej vode alebo v ohrievaci flasiek.
8. Pred kimenim vzdy skontrolujte teplotu.

9.V ziadnom pripade neohrievajte mlieko v mikrovinnej rire.
10. Mlieko, ktoré po kimeni ostane vzdy vylejte.

Zodpovednost vyrobcu

Na vyrobky TrueLife sa vztahuje zaruka na vyrobné vady. Povinnostou spolo¢nos-
ti elem6 s.r.o. je v pripade takychto vad zo zaruky opravit alebo vymenit vadnud
sucast alebo vyrobok za porovnatelnu stcast alebo vyrobok podla vlastného uva-
Zenia. Prevod, zmena alebo ind neopravnena manipulacia s vyrobkom znamena
prekrocenie rozsahu tejto zaruky. To aj v pripade, Ze v ddsledku zvady, nedbanli-
vosti alebo inej chyby vo vyrobku déjde k jeho strate alebo poskodeniu. Zaruka sa
nevztahuje na poskodenie vyplyvajlice z pouzivania, nehody alebo bezného opo-
trebenia. Spolo¢nost elemé6 s.r.o. nepreberé Ziadnu zodpovednost za akékolvek
nehody, zranenia, smrt, stratu alebo iné poziadavky suvisiace s alebo vyplyvajice
z pouzivania tohto vyrobku. Spolo¢nost elemé6 s.r.o. v Ziadnom pripade nenesie
zodpovednost za nahodné alebo nasledné skody suvisiace s alebo vyplyvajlce z
pouzivania tohoto vyrobku alebo niektorej z jeho sucasti. Vratenie alebo vymena
néhradnych dielov a/alebo vyrobkov méze podliehat poplatkom za dopravu, ma-
nipulaciu, vymenu a/alebo doplnenie.

Tlacové chyby a zmeny informacii st vyhradené.

BEZPECNOST PRI PRACI SO ZARIADENIM:

1. Pozorne si preitajte pribalené bezpe¢nostné instrukcie.

2. Pre spravne zaobchadzanie s produktom si preditajte najaktualnejsiu verziu ma-
nualu, ktora je dostupna k stiahnutiu na stranke: www.truelife.eu.

3.Tla¢ové chyby a zmeny informacii su vyhradené.

Specifikacia zdroja napajania

Vstupné napitie: 100-240V

Frekvencia vstupného striedavého prudu: 50-60 Hz
y ie:5V

nnost v aktivnom rezime: 52,5 %
Ucinnost pri nizkej zatazi (10 %): 33 %
Spotreba energie v stave bez zataze: 2W

H (€ wons !

Vyrobca:

elem6 s.r.o,, Braskovska 15,
16100 Praha 6,

Ceska republika

Zawartos¢ opakowania

- Jednostka sterujaca / silnik - Stymulujaca nasadka silikonowa
- Kabel USB / Adapter - Smoczek

- Waz - Pokrywa ochronna butelki
- Laktator - Podrecznik uzytkownika

- Nasadka przyssawki

Opis produktu

1. Nasadka przyssawki 7. Migawka

2. Stymulujaca nasadka silikonowa 8.150ml pojemnik

3. Przyssawka 9. Smoczek

4. Silikonowy kapelusz 10. Silnik

5. Zamknigcie 11. Adapter

6.Waz

Kontrolowane

a. Stymulacja 4

b. Masaz wulite

c. Stan baterii
d. Ustawiony poziom ssania
e. Czas dziatania
f. Aspiracja
g.ON/OF
h. Zmiana trybu
i. Zwigksz poziom ssania
j. Zmniejsz poziom ssania

gh i

Informacje dla uzytkownika

1. Popros$ swojego lekarza o porade w kwestii uzycia laktatora.

2.Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢ podczas demontazu i skfadania laktatora.
Utrata poszczegolnych czesci uniemozliwia dziatanie urzadzenia.

3.Trzymaj z dala od dzieci i mtodziezy.

4. Nie odciagaj mleka, jesli odczuwasz bél, aby zapobiec urazowi piersi.

5. Nie odciggac dtuzej niz 5 minut, jesli mleko nie zostanie zassane.

6.W przypadku nieprzyjemnego nacisku zdejmij laktator z piersi.

7. Przed uzyciem sprawdz, czy urzadzenie dobrze pasuje do piersi.

8. Sprzet nalezy umy¢ i zdezynfekowac przed uzyciem, umy¢ i wysuszyc po uzyciu.

9. Nie uzywaj antybakteryjnych lub $ciernych srodkéw czyszczacych.

10. Produkt jest przeznaczony do odsysania mleka tylko dla jednego uzytkownika.

Instalacja

*Przed uzyciem upewnij sig, ze wszystkie elementy sg oczyszczone i zdezynfeko-

wane.

1. Przesun klapke, jak pokazano. Klapa dziata jak zawor zwrotny bez prawidtowego
dziatania aspiratora.

2. Przymocuj butelke do aspiratora, dokrecajaczatyczke.

3. Zatdz silikonowa nasadke. Wcisnij krawedz nasadki na aspirator, aby byt mocno
osadzony.

4.Podtacz nasadke aspiratora do silnika. Nacisnij nasadke na silikonowej nasadce.

5. Przymocuj stymulator silikonowy do aspiratora. Upewnij sig, ze jest dobrze pr-
zymocowany. Podtacz adapter do sieci i wybierz tryb ssania.

Instrukcja uzycia

1. Przed kazdym uzyciem wyczys¢ i wysterylizuj wszystkie czesci aspiratora.

2. Rozgosc sie i zrelaksuj.

3. Umies¢ przyssawke na piersi i dostosuj ci$nienie ssania, aby byto wygodne.

4. Upewnij sig, ze przyssawka otacza sutek.

5. Po uzyciu umyc i przechowywac do przysztego uzytku.

*W przypadku komplikacji sprawdz, czy wszystkie elementy sg prawidiowo
podtaczone.

Ssani

1. Naci$nij przycisk ON / OFF (podstawowy tryb stymulacji).

2. Nacisnij,Zmien tryb” (stymulacja / masaz / aspiracja).

3. Wybierz intensywnos¢ stymulacji (9 poziomow).

4. Wybierz intensywnos¢ ekstrakgji (9 poziomow).

5.Wybierz intensywno$¢ masazu (9 poziomoéw).

Kazde nacisniecie przycisku zwigkszania / zmniejszania pojawia sie na
wyswietlaczu.

Wstepnie ustawiony czas dziatania wynosi 30 minut, po czym aspirator wytacza
sie automatycznie.

Po jednym fadowaniu (2 godziny) aspirator moze wytrzymac 90 minut zasysania.

Konserwacja
1. Laktator roztéz na czesci przed myciem.

2. Zaleca si¢ dezynfekcje wszystkich czesci urzadzenia.

3. Ostroznie wyciagnij migawke z silikonowej zaktadki, aby unikna¢ uszkodzenia.
Jedli migawka jest uszkodzona, urzadzenie nie bedzie dziata¢ prawidtowo.

4. Do czyszczenia uzywaj delikatnych $ciereczek z wiéknami, aby unikna¢ zary-
sowan.

5. Do sterylizacji mozna uzy¢ sterylizatora TrueLife Nutrio.

6. Nie uzywaj zmywarki do mycia.

7. Nie zanurzaj silnika aspiratora pod wode. Przetrzyj wyswietlacz migkka szmatka.

Przechowywanie i karmienie

1. Mozesz przechowywac¢ mleko matki w lodéwce przez 48 godzin.

2. Mleko matki mozna réwniez zamrozi¢ i przechowywac przez 3 miesigce.

3. Przechowywac tylko w sterylnych butelkach lub sterylizowanych pojemnikach
do przechowywania.

4. Oznacz pojemniki w lodéwce data aspiracji.

5. Nie zamraza¢ ponownie rozmrozonego mleka.

6. Nie mieszaj $wiezego i rozmrozonego mleka.

7. Podgrzej mleko w cieptej wodzie lub w podgrzewaczu do butelek.

8. Zawsze sprawdzaj temperature przed karmieniem.

9. Pod zadnym pozorem nie wolno podgrzewa¢ mleka w kuchence mikrofalowej.

10. Mleko pozostate po karmieniu.

Odpowiedzialnos¢ producenta

Produkty TrueLife objete sa gwarancja na wady produkcyjne. Elem6 s.r.o. w przy-
padku takich wad gwarancyjnych naprawi lub wymieni wadliwa cze$¢ lub produkt
na poréwnywalng czes¢ lub produkt wedtug wiasnego uznania. Wszelkie zmia-
ny lub inne nieautoryzowane manipulacje produktem oznaczajg przekroczenie
zakresu niniejszej gwarancji. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy produkt zostanie
zgubiony lub uszkodzony w wyniku wady, zaniedbania lub innej usterki produktu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzer wynikajacych z uzytkowania, uszkodzenia lub
normalnego zuzycia. Elemé s.r.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
wypadki, obrazenia, smier, straty lub inne wymagania zwigzane z korzystaniem
z tego produktu. Elem6 s.r.o. w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody przypadkowe lub wtérne zwigzane z korzystaniem z tego produktu
lub jego sktadnikéw. Wymiana lub wymiana czesci zamiennych i / lub produktow
moze podlegac optatom za wysytke, obstuge, wymiane i / lub uzupetnianie.

Z zastrzezeniem bteddw drukowania i zmian informacji.

BEZPIECZENSTWO PRACY Z URZADZENIEM:

1. Przeczytaj uwaznie dotaczone instrukcje bezpieczenstwa.

2. Prosze zapoznac sie z najnowsza wersja podrecznika dostepna do pobrania na
stronie: www.truelife.eu w celu whasciwego postepowania z produktem.

3. Z zastrzezeniem btedéw drukowania i zmian informacji.

Specyfikacja zasilacza

Napiecie wejsciowe: 100-240 V

Wejéciowa czestotliwos¢ pradu przemiennego: 50-60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 5V

Prad wyjsciowy: 1 A

Moc wyjéciowa: 5 W

Srednia sprawnos¢ podczas pracy: 52,5 %

Sprawnos¢ przy niskim obcigzeniu (10 %): 33 %

Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia: 2W

H € wons

Producent:

elemé6 s.r.o., Braskovska 15,
16100 Praga 6,

Republika Czeska

A csomag tartalma

- Vezérléegység / motor - Stimulalé szilikon feltét

- USB kébel / adapter - Cumi
-Csé - Védofedél az tivegre
- Leszivd - Kézikonyv

- Szivécsésze védokupakja

Termékleiras

1. Szivécsésze védSkupakja 7. Kifolyészelep

2. Stimulalé szilikon feltét 8.150 ml-es edény
3. Szivécsésze 9. Cumi

4, Szilikon sapka 10. Motor

5. Zarofedél 11. Adapter

6.Cs6

Szabalyozas

a. Stimulalas

b. Masszazs

c. Az elem dllapota

d. A szivas bedllitott szintje

A

e. Uzemidé ?
f. Leszivas b
g. ON/OF .

h. Uzemméd véltozasa
i. A szivéerd novelése
j. A sziverd csokkentése

Informaciok a felhasznalok szamara

1. Hasznalatat beszélje meg orvosaval.

2.Legyen kilonosen 6vatos a mellszivo szétszedése és Gsszerakdsa soran. Az
egyes alkatrészek elvesztése lehetetlenné teszi a készllék miikodését.

3. Gyermekektdl és kiskortaktdl tartsa tavol.

4. Ne szivja a tejet, ha fajdalmat érez, megel6zi ezzel a mell sériilését.

5. Ne szivja 5 percnél hosszabb ideig, ha nem sikerdl leszivni semmit.

6. Kellemetlen nyomas esetén vegye le a mellszivot a mellrél.

7. Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a készllék jol illeszkedik-e a mellére.

8. Hasznalat el6tt mossa el és fertGtlenitse a késziiléket, hasznalat utan ismét mo-
ssa el és tarolja szaraz helyen.

9. A tisztitdshoz ne hasznaljon abraziv vagy agressziv tisztitoszereket.

10. A termék rendeltetése, hogy csak egy felhasznélé hasznélja anyatej leszivasara.

Osszeallitas

* Hasznalat el6tt gy6z6djon meg réla, hogy minden alkatrészt tiszta és fertStle-
nitett.

1.Cslsztassa be a zarofedelet az dbran lathaté modon. A zéréfedél visszacsapd
szelepként mikadik, nélkiile a mellszivo nem miikodik megfeleléen.

2. Er6sitse a palackot a mellszivéhoz a menet meghuzasaval.

3. Csatlakoztassa a szilikon sapkat. Nyomja a sapka szélét a mellszivéra, ugy, hogy
szilardan illeszkedjen.

4. A csével kdsse Gssze a mellszivo zarofedelét a motorral. Nyomja meg a zaréfe-
délt a szilikonsapka fol6tt.

5.Er6sitse a stimuldlé szilikon feltétet a mellszivohoz. Ellendrizze, hogy me-
gfeleléen csatlakozik-e Csatlakoztassa az adaptert a halézathoz, és vélassza ki
a szivas izemmodjat.

Haszndlati utmutaté

1. Minden hasznalat el6tt tisztitsa meg és sterilizalja a mellszivo Gsszes alkatrészét.

2. Helyezze magat kényelembe és lazitson.

3. Helyezze a mellszivot a mellére, és allitsa be a szivonyomast, hogy kényelmes

legyen.

4. Gy6z6djon meg réla, hogy a mellszivé pereme koriilveszi a mellbimbé kérnyé-
két.

5. Hasznalat utdn mossa el a berendezést, és tarolja a kovetkezé hasznalatig.

* Probléma esetén ellenérizze, hogy az dsszes alkatrész megfeleléen csatlakozik-e.

Szivas

1. Nyomja meg az ON / OFF gombot (stimulécié alap izemmédija).

2.Nyomja meg az ,Uzemméd médositasa” gombot (stimulacié/masszézs/leszi-
vas).

3.Valassza ki a stimuléci intenzitasat (9 szint).

4.Vélassza ki a leszivas intenzitasat (9 szint).

5.Valassza ki a masszazs intenzitasat (9 szint).

A novelni/csokkenteni gomb minden megnyomasa megjelenik a kijelzon.

Az elére bedllitott tizemid6 30 perc, ennek leteltével a mellszivé automatikusan

kikapcsol.

Egy feltSltéssel (2 6ra) a szivofej 90 percig miikodik.

A mellszivé karbantartasa

1. A mellszivot teljesen szedje szét, amikor elmossa.

2. Javasoljuk az eszkéz minden részének fertétlenitését.

3. Azarofedélt szilikon fulénél fogva 6vatosan huzza ki, hogyne sériiljon. Ha a fedél
megsériilt, a késziilék nem mikddik megfelelen.

4. A karcolasok elkeriilése érdekében a tisztitashoz hasznaljon finomszalas torlé-
kendéket.

5. A sterilizalashoz hasznalhatja a TrueLife Nutrio sterilizatort.

6. Az elmosashoz ne tegye be a mosogatogépbe.

7. A mellszivé motorjat ne meritse vizbe. A kijelz6t puha ruhaval térélje le.

Tarolas és etetés

1. Az anyateje 48 6ran keresztiil tarolhaté a hiitészekrényben, leszivas utan ajan-
latos a tejet azonnal lehiteni.

2. Az anyatej fagyaszthato is és 3 honapig tarolhato.

3. Csak sterilizalt palackokban vagy sterilizalt tarol6edényekben tarolja.

4. Jel6lje meg az edényeket a hltészekrényben a leszivas datumaval.

5. Ne fagyassza le Ujra a felolvasztott tejet.

6. Ne keverje 6ssze a friss és a felolvasztott tejet.

7. Meleg vizben vagy palackmelegitében melegitse fel a tejet.

8. Etetés el6tt mindig ellendrizze a hémérsékletet.

9. A tejet nem szabad mikrohulldmu stitében melegiteni.

10. Az etetés utdn megmaradt tejet ntse ki.

A gyarté feleléssége

ATrueLife termékek esetében a garancia vonatkozik a gyartasi hibakra. Az elemé
s.r.o kotelezettsége ilyen hibak esetén elvégezni a garancidlis javitast, vagy kicse-
rélni a hibas alkatrészt vagy a terméket egy hasonl6 alkatrészre vagy termékre,
sajat belatasa szerint. A termék barmilyen megvaltoztatasa vagy egyéb jogosu-
latlan beavatkozas e jotallas korének tullépését jelenti. Abban az esetben is, ha
hiba, gondatlansag vagy a termék hibaja miatt bekovetkezik a termék elvesztése
vagy sériilése. A jotallas nem vonatkozik a hasznalatbdl, Gsszetorésbol vagy a
szokasos kopasbol eredd karokra. Az elemé6 s.r.o. tarsasag nem vallal felel6sséget
semmilyen balesetért, sériilésért, halalért, veszteségért vagy egyéb, a termék
hasznalatabol kovetkezd, vagy azzal kapcsolatos kovetelésért. Az elem6 s.ro.
tarsasag semmilyen koriilmények kozott nem vallal felelésséget a termék vagy
annak barmely tartozéka hasznalataval 6sszefliggd, vagy hasznélatéabol eredd,
véletlenszer(i vagy kovetkezményes karokért. A potalkatrészek vagy a termékek
visszaszolgaltatasa vagy cseréje széllitasi, kezelési, c: oltségekkel jarhat

A nyomdahibék és az informaciok valtoztatasanak jogat fenntartjuk.

MIUNKABIZTONSAG A GEPPEL

1. Figyelmesen olvassa el a mellékelt biztonsagi utasitasokat.

2. Atermék helyes kezeléséhez olvassa el a kézikonyv legujabb verziéjat, amely az
alabbi oldalrdl toltheté le: www.truelife.eu.

3. A nyomdahibak és az informaciok valtoztatasanak jogat fenntartjuk.

Tapegység specifikacio

Bemend fesziiltség: 100-240 V

Bemen{ vaéltoaram frekvencigja: 50-60 Hz

Kimené fesziiltség: 5V

Kimend aramerésség: 1 A

Kimend teljesitmény: 5W

Aktiv izemmodban mért atlagos hatasfok: 52,5 %
Hatasfok alacsony (10 %-os) terhelésnél: 33 %
Uresjarasi izemmodban mért energiafogyasztas: 2 W

H (€ Hons

Gyarto:

elemé6 s.r.o,, Braskovské 15,
16100 Praha 6,

Cseh Koztérsasag

Vsebina embalaze

- Upravljalna enota/Motor - Masazni silikonski nastavek
- USB-kabel/Adapter - Cucelj

- Cevka - Zascitni pokrov steklenicke
- Prsna ¢rpalka - Priro¢nik

- Zascitni pokrov prsne skoljke

Opis izdelka

1. Zascitni pokrov prsne koljke 7. Ventil

2. Masazni silikonski nastavek 8. 150-ml posodica

3. Prsna skoljka 9. Cucelj

4. Silikonska membrana 10. Motor

5. Pokrov 11. Adapter

6.Cevka

Upravljanje

a. Stimulacija

b. Masaza wuelite

S

c. Stanje baterije
d. Nastavljeni nivo ¢rpanja

e. Cas delovanja ?
f.Crpanje b
9. ON/OFF °

h. Sprememba nacina
i. Povisanje nivoja ¢rpanja
j- Znizanje nivoja ¢rpanj

Informacije za uporabnika

1. O uporabi se posvetuijte s svojim zdravnikom.

2. Se posebej bodite previdni pri razstavljanju in sestavljanju prsne ¢rpalke. Izgubl-
jeni posamezni deli lahko povzrocijo nedelovanje naprave.

3. Napravo hranite izven dosega otrok in mladostnikov.

4. Ce ¢utite bolecino, mleka ne ¢rpajte, tako boste preprecili poskodbe prsi.

5. Ne ¢rpajte dlje kot 5 minut, ¢e vam ne uspe nacrpati nobenega mleka.

6.V primeru neprijetnega pritiska prsno ¢rpalko odstranite z dojke .

7. Pred uporabo preverite, ali se naprava dobro prilega k dojki.

8. Pred uporabo napravo umijte in dezinficirajte, po uporabi jo ponovno umijte in
hranite na suhem mestu.

9. Za ¢is¢enje ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih ¢istilnih sredstev.
10. Izdelek je namenjen za ¢rpanje materinega mleka za samo enega uporabnika.

Namestitev
*Prepricajte se, da so pred uporabo vse komponente o

Cenje in dezinficirane.

1. Vstavite ventil, kot vidite na sliki. Ventil ima funkcijo protipovratnega ventila,
brez katerega prsna ¢rpalka ne bo pravilno delovala.

2. Pritrdite steklenicko na prsno ¢rpalko z zatesnitvijo navoja.

3. Pricvrstite silikonsko membrano. Pritisnite rob membrane na prsno ¢rpalko
tako, da se bo trdno usedel.

4.S cevko povezite pokrov prsne ¢rpalke z motorjem. Potisnite pokrov na silikon-
sko membrano.

5. Masazni silikonski nastavek pritrdite v prsno ¢rpalko. Prepricajte se, da je pravil-
no pritrjen. Povezite adapter z elektri¢nim omrezjem in izberite nacin ¢rpanja.

Navodila za uporabo

1. Pred vsako uporabo vse dele prsne ¢rpalke ocistite in sterilizirajte.

2. Udobno se namestite in se sprostite.

3. Pristavite prsno 3koljko na dojko in nastavite pritisk ¢rpanja tako, da vam bo
prijetno.

4. Prepricajte se, da obseg obroblja bradavi¢ni kolobar.

5. Po uporabi napravo umijte in shranite za nadaljnjo uporabo.

*V primeru zapletov preverite, ali so vse komponente pravilno vklju¢ene.

Sesanje

1. Pritisnite tipko ON/OFF (osnovni nacin stimulacije).

2. Pritisnite tipko »Sprememba nacina« (stimulacija/masaza/¢rpanje).

3. Izberite intenzivnost stimulacije (9 nivojev).

4. Izberite intenzivnost ¢rpanja (9 nivojev).

5. Izberite intenzivnost masaze (9 nivojev).

Vsak pritisk na tipko povecaj/zmanj3aj se prikaze na zaslonu.

Prednastavljeni ¢as delovanja je 30 minut, po katerih se prsna ¢rpalka samodejno
izklopi.

Z enim polnjenjem (2 uri) prsna ¢rpalka zdrzi 90 minut ¢rpanja.

Vzdrzevanje prsne ¢rpalke

1. Prsno ¢rpalko pri pomivanju povsem razstavite.

2. Pri vseh delih naprave je priporo¢ena dezinfekcija.

3. Ventil previdno izvlecite za silikonsko u3esce, da se ne poskoduje. Ce se ventil
poskoduje, naprava ne bo pravilno delovala.

4. Za ¢iscenje uporabljajte krpice z mehkimi vlakni, da preprecite praske.

5. Za sterilizacijo lahko uporabite sterilizator TrueLife Nutrio.

6. Za pomivanje ne uporabljajte pomivalnega stroja.

7. Motor prsne ¢rpalke ne potapljajte pod vodo. Zaslon obrisite z mehko krpo.

Shranjevanje in hranjenje

1. Materino mleko lahko hranite v hladilniku 48 ur, po ¢rpanju je priporoceno
mleko takoj ohladiti.

2. Materino mleko lahko tudi zamrznete in hranite 3 mesece.

3. Hranite ga le v steriliziranih steklenicah ali steriliziranih posodah za shranjevan-

je.
4. Posode v hladilniku oznacite z datumom ¢rpanja.

5. Mleka, ki ga enkrat odmrznete, ne zamrzujte vec.

6. Ne mesajte svezega in odmrznjenega mleka.

7. Mleko segrevaijte v topli vodi ali v grelniku za steklenicke.

8. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo.

9.V nobenem primeru ne segrevajte mleka v mikrovalovni pecici.
10. Mleko, ki ostane po hranjenju, vedno odlijte.

Odgovornost proizvajalca

Za izdelke TrueLife velja garancija za proizvodne napake. Dolznost druzbe elemé6
s.r.o. na podlagi garancije je, da v primeru taksnih napak popravi ali zamenja po-
kvarjeni del ali izdelek za primerljiv del ali izdelek po lastni presoji. Kakrinakoli
spremembea ali drugo nepooblaséeno rokovanje z izdelkom pomeni prekoracitev
obsega te garancije. Tako je tudi v primeru, da zaradi posledic okvare, nepozor-
nosti ali druge napake na izdelku pride do njegove izgube ali poskodbe. Garancija
ne velja za poskodbe, ki nastanejo zaradi uporabe, razbitja ali obi¢ajne obrabe.
Druzba elem6 s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakrinekoli nesrece,
poskodbe, smrt, izgubo ali druge zahtevke, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe
tega izdelka. Druzba elem6 s.r.o. v nobenem primeru ni odgovorna za naklju¢ne
ali posledi¢ne kode, ki so povezane ali izhajajo iz uporabe tega izdelka ali njego-
vega dela. Vracilo ali menjava nadomestnih delov in/ali izdelkov je lahko predmet
doplacila za prevoz, rokovanje, menjavo in/ali dopolnilo

Napake v tisku in spremembe podatkov pridrzane.

VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO:

1. Pozorno preberite prilozene varnostne napotke.

2. Za pravilno rokovanje z izdelkom preberite najnovejso razlicico priro¢nika, ki je
za prenos na voljo na strani: www.truelife.eu.

3. Napake v tisku in spremembe podatkov pridrzane.

Specifikacije napajalnika

Vhodna napetost: 100-240 V

Frekvenca vhodne izmeni¢ne napetosti: 50-60 Hz
Izhodna napetost: 5V

Izhodni tok: 1 A

Izhodna mo¢: 5 W

Povpre¢ni izkoristek v aktivnem stanju: 52,5 %
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 33 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve: 2W
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Ceska republika

Sadrzaj pakiranja

- Upravlja¢ka jedinica / motor - Stimulacijski silikonski nastavak

- USB kabel / adapter -Duda
- Cjev¢ica - Stitnik boce
- Aspirator - Priru¢nik

- Zastitni poklopac za usisni jastuci¢

Opis proizvoda
1. Zastitni poklopac za usisni jastuc¢i¢ 7. Poklopac
2. Stimulacijski silikonski nastavak 8.150 ml spremnik

3.Vakuumski drza¢ 9.Duda

4. Silikonska kapica 10. Motor
5. Poklopac 11. Adapter
6. Cjevcica

Upravljanje
a. Stimuliranje
b. Masaza
c. Stanje baterije
d. Podesena razina sisanja (isisavanja)
e.Vrijeme rada d
f.Odsisavanje
g. Ukljuceno (,ON') / Isklju¢eno (,OF’)
h. Promijeni nacin
i. Povecaj razinu usisavanja
j. Spustanje razine usisa
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Informacije za korisnika

1. 0 nacinu uporabe se posavjetuijte s lije¢nikom.

2. Posebno oprezni budite pri rastavljanju i rastavljanju pumpice. Gubitak pojedi-
nih dijelova sprje¢ava pravilan rad aparata.

3. Drzati podalje od djece i adolescenata.

4. Ne usisavajte mlijeko ako osjecate bol kako biste sprijecili povrede na dojki.

5. Ne usisavajte dulje od 5 minuta ako ne uspijete da za to vrijeme isisate mlijeko.

6. U slu¢aju neugodnog pritiska, sklonite pumpicu sa dojke.

7. Prije uporabe provjerite da li je uredaj pouzdano namjesten na Vase grudi.

8. Prije svake uporabe operite i dezinficirajte opremu te operite i osusite nakon
uporabe.

9. Za ciscenje ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za Cisc¢enje.

10. Proizvod je dizajniran za isisavanje maj¢inog mlijeka i namijenjen samo za

jednog korisnika.

Namjestanje

*Prije prve uporabe provjerite da li su sve komponente ocis¢ene i dezinficirane.

1. Gurnite poklopac kao 3to je prikazano na slici. Poklopac djeluje kao povratni
ventil. Bez njega aspirator ne moze ispravno funkcionirati.

2. Pri¢vrstite bocu na aspirator zatezanjem navoja.

3. Pri¢vrstite silikonsku kapicu. Pritisnite rub poklopca na aspirator tako da se
¢vrsto namjesti.

4. Povezite poklopac aspiratora i motor cjev¢icom. Pritisnite poklopac preko si-
likonske kapice.

5. Pricvrstite stimulacijski silikonski jastuci¢ na aspirator. Provjerite da li je pravilno
pri¢vricen. Prikljucite adapter na elektricnu mrezu i odaberite nacin usisavanja.

Naputak za uporabu

1. Prije svake uporabe sterilno oistite sve dijelove aspiratora.

2. Sjedite udobno i opustite se.

3. Stavite vakuumski jastuci¢ na dojku i prilagodite tlak usisavanja tako da Vam
bude udoban.

4. Uvjerite se da vakuumski jastuci¢ opasuje areolu dojke.

5. Nakon uporabe, aparat operite i spremite ga za buducu uporabu.

* U slu¢aju komplikacija provjerite da li su svi sastavni dijelovi ispravno prikljuceni.

Usisavanje

1. Pritisnite gumb,ON’ /,OFF’ (osnovni nacin stimuliranja).

2. Pritisnite gumb za,Promjenu nacina” (stimulacija / masaza / aspiracija).

3. Odaberite intenzitet stimulacije (9 razina).

4. Odaberite intenzitet usisivanja (9 razina).

5. Odaberite intenzitet stimulacije (9 razina).

Na zaslonu se pojavljuje svaki pritisak tipke za povecanje / smanjenje.

Zadano vrijeme rada je 30 minuta nakon cega se aspirator automatski iskljucuje.
Na jedno punjenje (2 sata), aspirator moze izdrzati 90 minuta usisavanja.

Odrzavanje aspiratora

1. Aspirator prije pranja sasvim demontirajte.

2. Preporu¢ujemo da sve dijelove aparata dezinficirate.

3. Pazljivo izvucite poklopac drzanjem za silikonsku plo¢icu da ga ne ostetite. Ako
dode do ostecenja poklopca, uredaj nece ispravno raditi.

4.Za tiscenje koristite tkanine od finog vlakna kako biste izbjegli nastanak
ogrebotina.

5. Za sterilizaciju mozete koristiti sterilizator TrueLife Nutrio.

6. Nemojte prati u stroju za pranje sudova.

7. Ne uranjajte motor aspiratora u vodu. Obrisite zaslon mekom krpom.

Skladistenje i odlaganje

1. Maj¢ino mlijeko mozete pohraniti u hladnjak na period do 48 sati. Nakon isisa-
vanja, preporucuje se odmah ohladiti mlijeko.

2. Majcino mlijeko se takoder moze zamrznuti i uskladistiti na period do 3 mjeseca.

3. Cuvati samo u steriliziranim bocama ili u vecim steriliziranim spremnicima.

4. Oznacite spremnike u hladnjaku s datumom aspiracije.

5. 0dmrznuto mlijeko ne zamrzavajte ponovno.

6. Nemojte mijesati svjeze i odmrznuto mlijeko.

7. Zagrijte mlijeko u toploj vodi ili u grijacu za boce.

8. Prije hranjenja uvijek provjerite temperaturu.

9. Ni u kom slucaju ne smijete zagrijavati mlijeko u mikrovalnoj pec¢nici.

10. Nakon hranjenja preostalo mlijeko uvijek prospite.

Odgovornost proizvodaca

Za proizvode TrueLife vazi jamstvo za greske u proizvodnji. Kompanija Elemé6 s.r.o.
(d.0.0.) duzna je popraviti ili zamijeniti neispravni dio odnosno proizvod za sli¢an
i to po vlastitom nahodenju u slu¢aju nedostataka. Svaka rekonstrukcija, izmjena
ili drugo neovlasteno rukovanje proizvodom zna¢i prekoracenje opsega ovog
jamstva. Isto vazi i u slucaju kvara, nemarnog koristenja ili druge greske u proizvo-
du do koje bi doslo radi gubitka ili o3tecenja. Jamstvo se ne odnosi na ostecenja
nastala uslijed uporabe, odtecenja ili uobicajenog troenja. Kompanija Elemé s.r.o.
(d.0.0.) ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve nezgode, ozljede, smrt,
gubitak ili ostale zahtjeve vezane za proizvod ili nacin koristenja ovog proizvoda.
Ni pod kojim okolnostima kompanija Elemé6 s.r.o. (d.0.0.) nije odgovorna za slucaj-
nu ili posljedi¢nu 3tetu vezanu za uporabu ovog proizvoda ili bilo kojeg njegovog
sastavnog dijela. Vracanje ili zamjena rezervnih dijelova i/ili proizvoda moze pod-
lijegati obvezi naknade za prijevoz, rukovanje, zamjenu i/ili dopunu

Zadrzavamo pravo na greske u tisku ili na promjene informacija.

Sigurnost prilikom uporabe uredaja:

1. Pazljivo procitajte prilozene sigurnosne upute.

2. U svrhu pravilnog rukovanja proizvodom procitajte najnoviju verziju priru¢nika
koji se moze preuzeti na Internet stranicama: www.truelife.eu.

3. Zadrzavamo pravo izmjena i gredaka u tisku.

Specifikacije punjaca

Ulazni napon: 100-240 V

Frekvencija ulaznog izmjeni¢nog napona: 50-60 Hz
|zlazni napon: 5V

|zlazna jakost struje: 1 A

|zlazna snaga: 5W

Prosje¢na ucinkovitost pod opterec¢enjem: 52,5 %
Ucinkovitost pri niskom opterecenju (10 %): 33 %
Potro3nja energije u stanju bez opterecenja: 2 W
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